Gene Spector

RESALIVA odbérova souprava

Navod k pouZiti
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Pred samotnym odbérem 30 min.

nejezte, nepijte, nekufte,
nevyplachujte si Usta.
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TyCinku nechte v dstech
1-2 min. bez Zvykani.
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Zkumavku pofadné zaviete. Na zkumavku nalepte pfiloZeny

tarovy kod, tak aby byl pouze na
dolni ¢asti odbérove zkumavky.

Katalogové Cislo GS-316 Odbérovd zkumavka na sliny | orders@genespector.com

GeneSpector s.r.0. Petrska 1180/3, Nove Mésto, 110 00 Prague 1, Czech Republic
VAT: CZ09404546 | www.genespector.com

Umyjte nebo dezinfikuijte si ruce.

Opatrné oteviete zkumavku
s tycinkou na sliny.
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Zkumavku vioZte v igelitovém
satku do obalky a odeslete
do laboratofe.




